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Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich das Training am Simulator zu einem wichtigen 
Bestandteil der medizinischen Ausbildung entwickelt.1 Insbesondere in der 
Anästhesie2,3, der laparoskopischen Chirurgie4 und der interventionellen Kardiologie5 
hat sich das Simulatortraining als effektive, zeitsparende6 und für den Patienten siche-
re7,8 Trainingsmethode etabliert.  
In Deutschland werden jährlich weit über 300.000 perkutane Koronarinterventionen 
durchgeführt.9 Diese Eingriffe erfordern vom behandelnden Arzt ein hohes Maß an 
praktischem Können sowie „umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen auf dem ge-
samten Gebiet der Diagnostik und Therapie der interventionellen Kardiologie“, zum 
Erwerb der praktischen Fähigkeiten werden unter anderem Simulationskurse  
empfohlen.10 
Hier stehen zum Erlernen und Trainieren der perkutanen Koronarintervention mehrere 
Virtual-Reality-Simulatoren zur Verfügung, die die Durchführung vollständiger Inter-
ventionen an unterschiedlich komplexen Patientenfällen erlauben.11 
Neben diesen Full-Scale-Simulatoren bieten mechanische Modelle die Möglichkeit, 
einzelne Schritte einer Prozedur wie z.B. die Gefäßpunktion bei der Herzkatheterunter-
suchung, isoliert zu üben und so durch das Trainieren aufeinander aufbauender Teil-
schritte die gesamte Prozedur zu erlernen.12 
Als ein schwieriger Teilschritt der Prozedur gilt der Wechsel (Ballon auf Ballon oder 
Ballon auf Stent) oder das Entfernen des Ballonkatheters bei liegendem Draht. Die si-
chere Beherrschung dieses Schrittes ist unabdingbar, um eine unkontrollierte Lageän-
derung des Führungsdrahtes zu vermeiden. Diese kann entweder zum „Drahtverlust“, 
d.h. einem Rückzug des Führungsdrahtes über die Stenose, oder zu einer Gefäßperfo-




In Zusammenarbeit mit der Mittelschule Veitshöchheim (H. Weininger) wurde ein Mo-
dell entwickelt, das ein regelmäßiges Trainieren des Ballon-/Stentkatheterwechsels 
ermöglicht. Durch einen möglichst einfachen Aufbau des Modells und Erstellung eines 
Instruktionsvideos kann dieses Manöver weitgehend selbstständig erlernt und trainiert 
werden. 
 
Im Rahmen dieser Studie sollten 2 Fragestellungen beantwortet werden: 
1. Validität des Modells: Bilden die Ergebnisse am Modell die Fähigkeiten des Pro-
banden ab? In dieser Studie sollte die Konstruktvalidität überprüft werden, in 
dem die Testergebnisse am Modell von Probanden unterschiedlicher Erfah-
rungsstufe verglichen werden. 





2. Material und Methoden 
2.1. Der DACH-BOSS-Simulator 
 
Der DACH-BOSS-Simulator wurde am Interdisziplinären Trainings- und Simulations-
zentrum der Universität Würzburg (INTUS) in Zusammenarbeit mit H. Weininger der 
Mittelschule Veitshöchheim entwickelt und soll im Rahmen der Aus- und Weiterbil-
dung verwendet werden. 
Der Simulator besteht aus einem Glasmodell der Aorta mit zwei simulierten Ostien. An 
einem der Ostien ist ein Plastikschlauch befestigt, dieser repräsentiert die linke Koro-
nararterie. Das Röhrchen verläuft auf einer Skala, die dazu dient, die Position der Füh-
rungsdrahtspitze abzulesen. Die Skala ist in Abschnitte von 1 cm unterteilt. Mittig auf 
der Skala ist die vorgegebene Drahtposition markiert. Während des Tests ist der Ver-
suchsaufbau mit einem OP-Tuch abgedeckt, um zu vermeiden, dass der Proband den 
Test unter Sicht durchführt. 
Bei einer simulierten Röntgen-Durchleuchtung tritt der Proband auf das Fußpedal. So-
lange das Fußpedal gedrückt ist, wird ein Bild erfasst und auf einen 27“-Monitor über-
tragen. 
 




Abbildung 2: Vollständiges Setup (Fußpedal nicht sichtbar, Skala noch nicht abgedeckt) 
 
 




2.2.  Versuchsablauf 
 
25 Probanden (10 Medizinstudenten, 10 Ärzte mit wenig Herzkatheter-Erfahrung und 
5 Experten) wurden am Simulator getestet.  
Es wurde eine Testreihe durchgeführt, die folgende Einzelschritte umfasste: Einführen 
des Stentkatheters über den liegenden Führungsdraht, visuelle Kontrolle der Lage des 
Stents und des Drahtes, Herausziehen des Katheters und erneute Kontrolle der Lage 
des Drahtes. Es wurde das Ausmaß der Positionsänderung des Führungsdrahtes sowie 
die Zeit für die getestete Gesamtprozedur gemessen.  
Die Probanden der Expertengruppe führten den Test dreimal durch, die Probanden der 
Anfänger- und Fortgeschrittenengruppe jeweils 25-mal. Zur Instruktion wurde den 
Probanden zuvor ein 5-minütiges Video gezeigt, in dem der Simulator sowie der Ver-
suchsablauf erklärt und demonstriert wird. Der Trainingsablauf ist in Abb. 4 dargestellt. 
Zur Bestimmung der Konstruktvalidität wurden die ersten 3 Ergebnisse der Studenten- 
und Fortgeschrittenengruppe mit den Ergebnissen der Expertengruppe verglichen 
(Kruskal-Wallis-Test, bei signifikanten Unterschieden Vergleich der einzelnen Gruppen 
mit Mann-Whitney-U), zur Ermittlung des Trainingserfolgs die ersten und letzten 3 
Versuche innerhalb der jeweiligen Gruppen (Wilcoxon). 
Um den Verlauf des Trainings zu veranschaulichen, wurden die Ergebnisse der Anfän-




























Die Probanden wurden nach ihrer Erfahrung in 3 Gruppen eingeteilt: 
- Experten (mehr als 1000 durchgeführte Koronarinterventionen) 
- Fortgeschrittene (Ärzte, die Erfahrung mit der Durchführung von Herzkatheter-
untersuchungen haben, aber keine oder nur wenige (<50) Koronarinterventio-
nen selbst durchgeführt haben) 
- Studenten (Studenten der Human- und Zahnmedizin, keine praktische Erfah-




Es wurden Alter, Geschlecht, Zeit der Berufstätigkeit als Arzt bzw. Semesteranzahl so-
wie ggf. der Zeitraum, seit dem der Proband selbstständig diagnostische Herzkatheter-
untersuchungen und Koronarinterventionen durchführt, erfasst. 
Es wurden insgesamt 25 Probanden getestet, die sich wie folgt aufteilen: 
- 5 Experten (alle Probanden männlich; mittleres Alter 57,8 Jahre; mittlere Be-
rufserfahrung 29 Jahre, mittlere Erfahrung in der Durchführung von Herzkathe-
tereingriffen 21,3 Jahren). 
- 10 Ärzte mit wenig Kathetererfahrung: 4 Frauen, 6 Männer; mittleres Alter 33,9 
Jahre; mittlere Berufserfahrung 6,6 Jahre, durchschnittlich 1,4 Jahre Erfahrung 
bei Herzkatheteruntersuchungen (Minimum 0, Maximum 5 Jahre), durch-
schnittlich 0,6 Jahre Erfahrung der in der Durchführung von Koronarinterven-
tionen (Minimum 0, Maximum 4 Jahre). 
- 10 Studenten im klinischen Abschnitt des Human- und Zahnmedizinstudiums 
(5.-12. Semester). Das mittlere Alter betrug 25,7 Jahre, 6 Probanden waren 
weiblich, 4 männlich. 
 
2.4. Verwendete Materialien 
 
Es wurden für alle Probanden folgende Materialien verwendet: 
- 6-French-Führungskatheter: EBU 4 
- Integrity-Stent 3.0mm x 9mm (Medtronic, Santa Rosa, CA; USA) 
- Y-Konnektor Typ „Easy Catch” 
Vor Beginn des Tests und nach jeweils 10 Versuchen wurde der Führungskatheter mit 
Wasser gespült, um die Reibung zu verringern. Der Stentkatheter wurde vor Versuchs-




2.4.1.  Auswahl des Y-Konnektors 
Um einen Einfluss des Ventilsystems des Y-Konnektors auf das Ergebnis auszuschlie-
ßen, wurden im Rahmen einer Pilotstudie 3 verschiedene Konnektorsysteme getestet. 
Folgende Konnektoren wurden untersucht: 
- Tuohy-Borst (Ventil wird durch Drehen geöffnet) 
- Co-Pilot (Ventil wird durch Vorschieben geöffnet, bleibt nur während Finger-
druck geöffnet) 
- Easy Catch (Ventil öffnet durch Vorschieben, verbleibt in offener/geschlossener 
Position) 
5 Probanden (1 Experte, 3 Fortgeschrittene, 1 Anfänger) führten insgesamt 9 Versuche 
pro Gruppe durch (Testdurchführung siehe 2.5.).  Gemessen wurden die Lage der 
Drahtspitze nach Einführen und Herausziehen des Katheters sowie die benötigte Zeit. 
Dabei wurden mit dem Easy-Catch-Konnektor tendenziell bessere Ergebnisse erzielt, 
sowohl bei der Drahtposition (Easy Catch 8,1±1,6; Tuohy Borst 6,9±1,6, Copilot 
6,9±2,4), wie auch bei der Zeit (Easy Catch 53,9±14s; Tuohy Borst 97±43s, Copilot 




Abbildung 5: Lage des Führungsdrahtes 
 
 





2.5. Durchführung des Trainings 
 
Die Probanden der Anfänger- und Fortgeschrittenengruppe führten insgesamt 25 Test-
durchläufe durch. Im Folgenden wird der Ablauf eines Testdurchlaufs beschrieben. 
Den Probanden wurde vor und bei Bedarf zusätzlich während des Tests ein 5-minütiges 
Instruktionsvideo gezeigt, in dem die Prozedur, das Modell und das praktische Vorge-
hen erklärt und demonstriert wurde. 
Ein Testdurchlauf bestand jeweils aus Einführen und Herausziehen des Stentkatheters 
bei liegendem Draht. Es wurde die Lage des Führungsdrahtes nach Einführen des 
Stents (Punktzahl 1) und nach Herausziehen (Punktzahl 2) sowie die benötigte Zeit für 
die beiden Teilschritte gemessen (siehe Abb. 7). 
Die Drahtposition wurde entsprechend der Abweichung von der Idealposition mit 
Punkten von 0 bis 5 bewertet: die vorgegebene Drahtposition entspricht 5 Punkten, 
bei einer Abweichung nimmt die Punktzahl für jedes Feld der Skala um einen Punkt ab. 
Die Zeit wurde über eine Likert-Skala in Punkte umgewandelt. Hierfür wurden die be-
nötigten Zeiten der Expertengruppe von durchschnittlich ca. 40s als Grundlage heran-
gezogen. Ergebnisse auf diesem Niveau oder darüber wurden mit 5 Punkten bewertet, 
für schlechtere Ergebnisse sinkt die Bewertungsskala linear, wie in Tabelle 1 darge-
stellt. 
Der Skills Score setzte sich letztlich aus den beiden Werten für die Drahtposition und 
der Punktzahl für die Zeit zusammen und kann damit maximal 15 Punkte betragen. Bei 
einer Änderung der Drahtposition von über 5cm (und somit 0 Punkte für die Drahtposi-
tion) wurde der Versuchsdurchlauf insgesamt entsprechend eines in der klinischen 
Prozedur nicht akzeptablen Ergebnisses mit 0 Punkten bewertet. Dadurch soll auch 
verhindert werden, dass Probanden zulasten der exakten Durchführung eine möglichst 




Zeit in s 0-40 40-60 60-80 80-100 100-120 >120 
Punkte 5 4 3 2 1 0 
 
Tabelle 1: Zuordnung der Punktwerte zur benötigten Zeit 
 
 
Drahtspitze auf 5 (Ausgangsposition),
Stentkatheter auf Drahtende aufgefädelt
Vorschieben des Katheters auf Draht 
(Monorail)
Vorschieben unter Durchleuchtung,
bis Stent auf Skala sichtbar ist
ggf. Zurücksetzen der Drahtspitze












2.6. Durchführung der Evaluation (Experten) 
 
Die Probanden der Expertengruppe führten jeweils 3 Testdurchläufe durch. Es wurden 
entsprechend der Anfänger- und Fortgeschrittenengruppe die Parameter Drahtpositi-
on und Zeit erhoben und ein Skills Score gebildet. 
 
2.7. Statistische Auswertung 
 
Es wurden die folgenden Ergebnisse verglichen: 
- Zur Bestimmung der Konstruktvalidität wurden jeweils die Mittelwerte des ers-
ten Testdurchlaufs (Anfänger- und Fortgeschrittenengruppe) bzw. die Mittel-
werte aller 3 Evaluationsdurchläufe der Expertengruppe verglichen. 
Die Punkt-, Zeit- und Lagewerte der Gruppen werden mit dem Kruskal-Wallis-
Test  verglichen. Bei einen p-Wert unter 0,05 wird mithilfe des Mann-Whitney –
U-Tests im Vergleich der einzelnen Gruppen ermittelt, zwischen welchen Grup-
penpaaren sich die Werte signifikant unterscheiden. 
- Zur Bestimmung des Trainingserfolgs wurde in der Anfänger- und Fortgeschrit-
tenengruppe jeweils innerhalb der Gruppe die Mittelwerte der ersten 3 sowie 







3.1.1. Skills Score 
Die Studentengruppe erzielte eine mittlere Punktzahl von 7,1±2,6, die Fortgeschritte-
nengruppe eine Punktzahl von 8,3±2,0 und die Expertengruppe eine Punktzahl von 
12,9±1,0.  Der Kruskal-Wallis-Test ergab einen p-Wert von 0,002; beim Vergleich der 
Gruppen unterschieden sich die Punktzahl der Studenten- und Expertengruppe signifi-
kant (p=0,001), ebenso die Fortgeschrittenen- und Expertengruppe (p=0,001). Zwi-










Die Mittelwerte der Punktzahlen für die Lage des Führungsdrahtes betrugen für die 
Studentengruppe 6,9±2,5, für die Fortgeschrittenengruppe 6,8±2,0 und für die Exper-
tengruppe 8,56±0,77 Punkte. Es bestand kein signifikanter Unterschied zwischen den 
Ergebnissen der Gruppen (Kruskal-Wallis-Test: p=0,47). 
 
 














Der Mittelwert der benötigten Zeit betrug für die Studentengruppe 155s ±38s, für die 
Fortgeschrittenengruppe 96s±28s und für die Expertengruppe 41s±9s. Der Kruskal-
Wallis-Test ergibt einen p-Wert von p=0,0001. Im Mann-Whitney-U-Test ergaben sich 
folgende p-Werte: Studenten- und Fortgeschrittenengruppe: p=0,0003; Studenten- 
und Expertengruppe: p=0,001; Fortgeschrittenen- und Expertengruppe: p=0,003. Somit 
unterschied sich die benötigte Zeit signifikant zwischen allen Gruppen. 
 
 









3.2.1. Skills Score 
Nach abgeschlossenem Training zeigten sowohl die Studenten- wie Fortgeschrittenen-
gruppe eine deutliche Verbesserung:  
- die mittlere Punktzahl der Studentengruppe betrug 12,2±2,0 Punkte (vorher: 
7,1±2,6 Punkte), sie hatte sich signifikant verbessert (p=0,007). 
- die mittlere Punktzahl der Fortgeschrittenengruppe betrug 13,2±1,0 (vorher: 




Abbildung 11: Vergleich der Punktzahlen bei Trainingsbeginn zu Trainingsende, zum 







Für die Lage des Führungsdrahtes verbesserte sich bei der Studentengruppe der Mit-
telwert signifikant von 6,9±2,5 auf 8,9±0,97 Punkte (p=0,0041). 
Bei der Fortgeschrittenengruppe zeigte sich ebenfalls eine signifikante Verbesserung 
von 6,8±2 auf 9,2±0,83 Punkte (p=0,005). 
 
 
Abbildung 12: Vergleich der Drahtposition bei Trainingsbeginn zu Trainingsende, zum 












Auch hinsichtlich der benötigten Zeit verbesserten sich beide Gruppen signifikant: Die 
Studentengruppe verbesserte sich von 155±38s auf 64±22s (p=0,005), die Fortgeschrit-
tenengruppe von 96±28s auf 50±12s (p=0,005) 
 
 
Abbildung 14: Vergleich der benötigten Zeit bei Trainingsbeginn zu Trainingsende, zum 











In den untenstehenden Diagrammen sind die Lernkurven der Studentengruppe (Abb. 
14) und Fortgeschrittenengruppe (Abb. 15) für den Skills Score dargestellt, die Fehler-
balken markieren die Standardabweichung. 
In beiden Gruppen ist dabei initial ein rascher Anstieg der Punktwerte zu erkennen, der 
jedoch im Verlauf des Trainings abflacht. Vor allem bei der Fortgeschrittenengruppe ist 






















































In Abbildung 16 sind die Lernkurven beider Gruppen sowie die mittlere Punktzahl der 
Expertengruppe als Gerade dargestellt. Es zeigt sich, dass sich die Punktwerte im Trai-





























Medizinische Aus- und Weiterbildung erfolgt bislang in der Regel nach dem  
„apprenticeship model“, d.h. der Auszubildende beobachtet seinen Lehrer bei der 
Durchführung der einzelnen Schritte der Prozedur und übernimmt dann sukzessive 
unter Aufsicht die einzelnen Handgriffe. 
Vor allem für minimalinvasive und katheterbasierte Techniken wird dies zunehmend 
durch eine Weiterbildung am Simulator ergänzt, da für diese Verfahren grundlegende 
motorische Fähigkeiten benötigt werden, die sich auch außerhalb des tatsächlichen 
Eingriffs trainieren lassen. Ein Erlernen dieser Skills direkt am Patient birgt dagegen das 
Risiko potentiell vermeidbarer Komplikationen.8,16,17 
Es muss das Ziel des Simulatortrainings sein, dass das Erlernte später im klinischen All-
tag effektiv angewendet werden kann. Dass dies der Fall ist, wurde für das Simulator-
training von Herzkathetereingriffen in mehreren „VR-to-OR“-Studien (d.h. von der vir-
tuellen Realität des Simulators zum Herzkatheterlabor) gezeigt.6,7,18,19  
Insgesamt stehen für das Herzkathetertraining mehrere VR-Simulatoren zur Verfügung. 
VR-Simulatoren wie VIST (Mentice, Gothenburg, Schweden) oder CathLabVR (CAE, 
Montreal Canada) simulieren die vollständige Intervention und bieten die Möglichkeit, 
unterschiedlich komplexe Fälle zu trainieren.11,20 Da neben der Kenntnis über das Vor-
gehen bei dem Eingriff parallel motorische Fähigkeiten erworben werden, kann dies 
vor allem Anfänger überfordern.  
Als effektive Form des Trainings hat sich das sog. Proficiency based Training erwiesen. 
Dabei wird die komplette zu erlernende Prozedur in Teilschritte gegliedert, die anhand 
definierter Kriterien bis zum Erreichen eines bestimmen Niveaus trainiert werden.21 
Das Training gliedert sich dabei in einen theoretischen Teil, an dem sich das Üben zu-
nächst an einfachen Modellen, dann am Simulator anschließt. Hierbei spielt auch die 
Beurteilung und Rückmeldung des Trainees anhand definierter, objektiver Kriterien 
eine wichtige Rolle. Insgesamt kann so ein stetiger Lernerfolg erreicht werden, der 




Aggarwal et al.12 beschreiben das Segmentieren eines komplexen Eingriffes in einzelne 
Teilschritte, die dann am Modell erlernt und trainiert werden, bevor sie im Rahmen 
des kompletten Eingriffs am Simulator oder Patienten angewandt werden.  
In einer vorausgegangenen Arbeit von Voelker und Petri hat sich der Katheterwechsel 
bei stabil liegendem Koronardraht als ein technisch anspruchsvoller Schritt für Anfän-
ger in der interventionellen Kardiologie dargestellt.11  Bei diesem Manöver kann es 
passieren, dass der Draht versehentlich über die Stenose zurückgezogen wird (sog. 
Drahtverlust), ein Ereignis, das die Gefahr birgt, dass die Stenose nicht wieder passiert 
werden kann und die perkutane Intervention nicht erfolgreich durchgeführt werden 
kann. Zum anderen kann es zu einem versehentlichen Vorschieben des Drahtes kom-
men, das im ungünstigen Fall zu einer Mikroperforation in der Gefäßperipherie mit 
konsekutiver Perikardtamponade führen kann.13–15 
Um diesen wichtigen Teilschritt der Katheter-Prozedur zu trainieren, wurde mit dem 
sog. DACH-BOSS-Simulator ein einfaches, portables und kostengünstiges Trainingsmo-
dell entwickelt. Es soll dem Trainee ermöglichen, diesen Teilschritt der Prozedur solan-
ge zu trainieren, bis er Expertenlevel erreicht hat. Lernziel ist es, den Katheterwechsel 
möglichst schnell zu vollziehen, ohne die Drahtposition zu verlieren, d. h. den Draht 
nicht versehentlich vorzuschieben oder zurückzuziehen.  
Dass einfache mechanische Modelle ebenso zum Trainingserfolg führen können, so-
fern ein relevanter motorischer Aspekt korrekt simuliert wird, haben bereits mehrere 
Studien gezeigt.  
Für die fiberoptische Intubation beschrieben Naik et al. 200123 das Training an einem 
Modell, bei dem durch das Manövrieren des Bronchoskops durch ein hölzernes Laby-
rinth dessen Handhabung erlernt und geübt wurde. Bei der anschließenden Evaluie-
rung am Patienten wiesen die Probanden bessere klinische Ergebnisse auf als die Kon-
trollgruppe, die eine rein theoretische Unterweisung durchlief. 
24 
 
Matsumoto et al.24 konnten an Modellen für die Ureteroskopie zeigen, dass sich der 
Trainingserfolg eines komplexen, anatomisch korrekten Modells  und eines günstigen, 
einfachen Modells nicht signifikant unterschieden. Gleichzeitig wiesen auch hier die 
beiden Trainingsgruppen bessere Ergebnisse auf als die theoretisch instruierte Kon-
trollgruppe. 
Grober et al.25 verglichen 2004 das Trainieren mikrochirurgischer Techniken am sehr 
realitätsnahen Tiermodell mit dem Training am einfachen Modell, bei dem das zu 
anastomosierende Gefäß durch Silikonröhrchen dargestellt wurde. Dabei zeigten sich 
nur geringe Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, diese wiesen aber signifikant 
bessere Ergebnisse als die theoretisch instruierte Vergleichsgruppe auf. Es wurde  
jedoch auch festgestellt, dass die Probanden mit großer Mehrheit das realitätsnähere 
Modell bevorzugten.  
 
Ziel dieser Arbeit war es, die Validität des Modells zu bestimmen und zu untersuchen, 
ob sich die Probanden, gegliedert in eine Studenten- und eine Fortgeschrittenengrup-
pe,  durch das Training am Modell in ihrer Performance verbesserten.  
Zur Konstruktvalidierung wurde eine Kontrollgruppe von 5 Experten (Erfahrung > 1000 
PCIs) herangezogen. Die Konstruktvalidität des Modells konnte bestätigt werden, wie-
sen die Experten doch eine signifikant bessere Performance auf (Skills Score 12,9±1,0) 
als die Studenten (Skills Score 7,1±2,6. p=0,001) und Fortgeschrittenen (Skills Score 
8,3±2,0, p=0,001).  
Zur Beurteilung der Performance der Studienteilnehmer wurden zwei einfach messba-
re Parameter herangezogen: Die benötigte Zeit sowie die Lageänderung der Drahtspit-
ze. Aus der Zeit und der Lageänderung der Drahtspitze wurde ein Skills Score gebildet. 
Um zu vermeiden, dass sich die Probanden auf Kosten der Drahthandhabung auf eine 
möglichst rasche Durchführung konzentrieren, wurden Versuche mit mehr als 5 cm 
Lageänderung (entsprechend 0 Punkte für die Drahtposition) insgesamt mit 0 Punkten 
bewertet, unabhängig von der benötigten Zeit. 
25 
 
Zwischen Studenten- und Fortgeschrittenengruppe bestand initial kein signifikanter 
Unterschied im Skills Score (p=0,353), was am ehesten mit den weit gefassten Ein-
schlusskriterien zu erklären ist. Einige Probanden, die zum Testzeitpunkt zum Beginn 
ihrer Katheterausbildung standen, hatten erst wenige Angiografien durchgeführt, wäh-
rend andere bereits selbstständig Koronarinterventionen durchgeführt haben. Im Ge-
gensatz dazu zeigt sich die Expertengruppe – trotz der geringeren Probandenzahl –  
sehr homogen. 
 
Die zweite Fragestellung dieser Arbeit war, inwiefern sich die  Studienteilnehmer durch 
das Training am Modell verbessern können. 
Dazu führte jeder Teilnehmer der Studenten- und Fortgeschrittenenruppe insgesamt 
25 Versuche durch. Diese Zahl wurde festgelegt, um Trainingszeiten von ca. 1 h in der 
Studentengruppe und 30-45 min in der Fortgeschrittenengruppe zu erreichen, die der 
veranschlagten späteren Trainingsdauer im Selbststudium oder in Kursen entspricht. 
Analog zur vorherigen Auswertung wurden für jeden Probanden die Mittelwerte der 
ersten und letzten 3 Versuche gebildet und verglichen. 
Für den Skills Score zeigten beide Gruppen eine signifikante Verbesserung durch das 
Training: Die Studentengruppe verbesserte sich von 7,1 ± 2,6 auf 12,2 ± 2,0 Punkte 
(p=0,007) , die Fortgeschrittenengruppe von 8.3 ±2,0 auf 13,2 ± 1,0 Punkte (p=0,005) 
Auch beim Vergleich der einzelnen Testparameter „Lage des Führungsdrahtes“ und 
„Zeit“ zeigte sich in beiden Gruppen jeweils eine signifikante Verbesserung durch das 
Training. 
Um die zeitliche Entwicklung der Performance während der Trainingsphase zu beurtei-
len, wurden Lernkurven erstellt. Hier zeigte sich ein rascher Anstieg der Punktzahl  im 
Verlauf der ersten 5-10 Versuche, während die Kurven im weiteren Verlauf zuneh-
mend flacher verliefen und sich letztendlich der Punktzahl der Experten annäherte. 
Nach Versuch 17 (Fortgeschrittene) bzw. Versuch 20 (Studenten) war für die meisten 
Probanden keine deutliche Verbesserung mehr zu erzielen. 
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Obwohl beide Gruppen ungefähr Expertenniveau erreichten, zeigten sich doch Unter-
schiede innerhalb der einzelnen Gruppen: In der Studentengruppe bleiben 5 Proban-
den mit Punktwerten von 8-12 in den letzten 3 Versuchen unterhalb des Durchschnitts 
der Expertengruppe von 12,9 Punkten, in der Fortgeschrittenengruppe jedoch nur 3 




Die Studie wies dabei folgende Fehlerquellen und Limitationen auf: 
 
1) Übertragbarkeit der Ergebnisse: 
In der vorliegenden Studie wurden die Test- und die Trainingszeiten am selben Modell 
erhoben. Eine Evaluation der Probanden vor und nach dem Training an einem unab-
hängigen Simulator, am Tiermodell oder im Herzkatheterlabor wurde nicht durchge-
führt. Somit kann die Übertragbarkeit der erworbenen Fähigkeiten auf den klinischen 
Alltag noch nicht abschließend beurteilt werden.  
 
2) Probandenanzahl, Homogenität: 
Die Studie wurde bei insgesamt 25 Probanden durchgeführt. Insbesondere für die 
Fortgeschrittenengruppe wurden die Einschlusskriterien weit gefasst,  da bei engeren 







3) Durchführung von Training und Evaluation 
Um den Einfluss unterschiedlicher Trainer auf die Performance auszuschließen, erfolg-
te die Instruktion der Probanden durch einen Videofilm. Während des Trainings erhiel-
ten sie lediglich Feedback über die erhobenen Parameter, d.h. die benötigte  Zeit so-
wie die Drahtposition. Möglicherweise lässt sich der Lernprozess durch Einsatz eines 
Trainers, der bei Bedarf korrigierend eingreift, weiter beschleunigen. 
4) Technische Limitationen: 
Mit dem Ziel, einen günstigen und einfachen Simulator zu bauen, mussten einige Kom-
promisse eingegangen werden.  Die Kontrolle der Drahtposition erfolgte nur nach Ende 
des Versuchs, d.h. mögliche Lageänderungen der Drahtspitze, die später wieder kom-
pensiert wurden, wurden nicht erfasst.  
a) Die verwendete Tischhöhe  war nicht optimal auf die Größe des Probanden 
abgestimmt, sodass diese z.T. eine ungünstige gebückte Haltung einnehmen 
mussten, um die Versuchsserie durchzuführen. 
b) Der Reibungswiderstand des Kathetersystems am Modell unterscheidet sich 
von der realen Situation, da am Modell der Draht lediglich mit Wasser befeuch-







Eine fundierte Ausbildung ist in der interventionellen Kardiologie essentiell, um die 
teilweise komplexen Prozeduren erfolgreich und sicher durchführen zu können. Bei der 
perkutanen Koronarintervention können u.a. Fehler beim Handling des Führungsdrah-
tes auftreten. So kann es einerseits zum Drahtverlust, andererseits zur distalen Koro-
nargefäßperforation kommen. Daher ist es sinnvoll, die Technik des Katheterwechsels 
ohne inadäquate Drahtbewegung vor der ersten Intervention im Herzkatheterlabor am 
Modell zu trainieren. Für diesen Zweck wurde der DACH-BOSS-Simulator entwickelt, an 
dem der Katheterwechsel trainiert werden kann. 
Die Validität des Modells wurde im Rahmen einer Studie bei 10 Medizinstudenten (S) 
sowie 10 angehenden interventionellen Kardiologen (F) untersucht. Jeder Teilnehmer 
führte eine Trainingsreihe bestehend aus 25 Prozeduren durch. Um den Trainingsef-
fekt zu ermitteln, wurden die mittleren Punktzahlen der ersten 3 und der letzten 3 
Prozeduren jedes Probanden in der Studenten- und Fortgeschrittenengruppe vergli-
chen. Zur Bestimmung der Konstruktvalidität führte eine dritte Gruppe von 5 Experten 
(E, > 1000 PCIs) jeweils 3 Prozeduren durch.  
Bei den ersten 3 Prozeduren erzielten die Experten signifikant höhere Werte als die 
Studenten oder die Fortgeschrittenengruppe (E: 12,9±1,0; S: 7,1±2,6, p = 0,001;  
F: 8,3±2,0; p = 0,001; Mann-Whitney-U). Anfänger und Fortgeschrittene durchliefen 
während der 25 Trainingsprozeduren eine Lernkurve; im Mittel verbesserte sich die 
Studentengruppe von 7,1±2,6 auf 12,2±2 (p=0,007, Wilcoxon) und die Fortgeschritte-
nengruppe von 8,3±2,0 auf 13,2±1,0 (p = 0,005, Wilcoxon).  
Der DACH-BOSS-Simulator stellt somit ein valides Modell zum Training des Katheter-
wechsels ohne inadäquate Drahtbewegung  dar. Angehende interventionelle Kardiolo-
gen können diesen wichtigen Schritt der Prozedur am Modell trainieren und erlernen. 
Ob die am Simulator erworbenen Fähigkeiten auf die klinische Prozedur übertragbar 
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Ergebnisse Pilotstudie Drahtposition 
Lage   
Konnektor Mittelwert 
Standardabwei-
chung Minimum Maximum 
Tuohy Borst 6,89 1,616 4 9 
Copilot 6,89 2,421 3 10 
EasyCatch 8,11 1,616 5 10 
Insgesamt 7,30 1,938 3 10 
 
 
Ergebnisse Pilotstudie Zeit 
Zeit   
Konnektor Mittelwert 
Standardabwei-
chung Minimum Maximum 
Tuohy Borst 97,33 43,041 48 170 
Copilot 89,67 27,699 51 136 
EasyCatch 53,89 13,887 34 79 













HK (a) PCI(a) 
1 Student w 24 11 - - - 
2 Student w 25 10 - - - 
3 Student m 23 5 - - - 
4 Student w 29 10 - - - 
5 Student w 23 9 - - - 
6 Student w 22 7 - - - 
7 Student m 32 9 - - - 
8 Student w 25 11 - - - 
9 Student m 27 11 - - - 
10 Student m 27 11 - - - 
11 Fortgeschrittene w 38 - 10 3 0 
12 Fortgeschrittene m 31 - 5 0 0 
13 Fortgeschrittene w 30 - 5 0 0 
14 Fortgeschrittene w 33 - 7 1 0 
15 Fortgeschrittene m 36 - 6 1 0 
16 Fortgeschrittene m 34 - 6 1 0 
17 Fortgeschrittene m 33 - 5 2 1 
18 Fortgeschrittene m 33 - 4 0 0 
19 Fortgeschrittene m 37 - 11 5 4 
20 Fortgeschrittene w - - - - - 
21 Experte m - - - - - 
22 Experte m 58 - 32 - 29 
23 Experte m 57 - 31 - 22 
24 Experte m 56 - 32 - 13 







8.3.1. deskriptive Statistik 
Ergebnisse Studentengruppe t1 
 Punkte1 Zeit1 Lage1 
N Gültig 10 10 10 
Fehlend 0 0 0 
Mittelwert 7,1300 154,7700 6,9000 
Standardabweichung 2,56604 37,58502 2,53903 
Minimum 3,70 115,00 3,00 
Maximum 10,00 247,30 9,70 
Perzentile 25 4,1500 128,1750 4,1500 
50 8,3500 152,1500 8,1500 
75 9,3000 163,9500 8,8500 
Ergebnisse Fortgeschrittenengruppe t1 
 Punkte1 Zeit1 Lage1 
N Gültig 10 10 10 
Fehlend 0 0 0 
Mittelwert 8,3200 96,0000 6,8300 
Standardabweichung 2,03022 28,03034 1,98161 
Minimum 4,70 46,30 4,30 
Maximum 11,30 137,30 9,30 
Perzentile 25 6,8250 77,8000 4,9250 
50 8,1500 99,5000 6,3500 
75 10,3000 115,9500 9,0750 
 
Ergebnisse Expertengruppe t1 
 Punkte1 Zeit1 Lage1 
N Gültig 5 5 5 
Fehlend 0 0 0 
Mittelwert 12,8800 41,4800 8,5600 
Standardabweichung ,96021 9,26833 ,77330 
Minimum 11,70 29,70 7,70 
Maximum 13,70 50,70 9,70 
Perzentile 25 11,8500 32,3500 7,8500 
50 13,3000 41,7000 8,7000 




8.3.2.  Vergleich Punkte 
 




Gruppe N Mittlerer Rang 
Punkte1 Student 10 9,25 
Fortgeschrittene 10 11,75 
Experte 5 23,00 
Gesamt 25  




Asymptotische Signifikanz ,002 
a. Kruskal-Wallis-Test 
b. Gruppenvariable: Gruppe 
 
 
Vergleich Studenten-Fortgeschrittene Punkte1, Mann-Whitney-Test 
Ränge 
 Gruppe N Mittlerer Rang Rangsumme 
Punkte1 Student 10 9,25 92,50 
Fortgeschrittene 10 11,75 117,50 
Gesamt 20   











a. Gruppenvariable: Gruppe 
b. Nicht für Bindungen korrigiert. 






Gruppe N Mittlerer Rang Rangsumme 
Punkte1 Fortgeschrittene 10 5,50 55,00 
Experte 5 13,00 65,00 
Gesamt 15   











a. Gruppenvariable: Gruppe 
b. Nicht für Bindungen korrigiert. 
 
 




Gruppe N Mittlerer Rang Rangsumme 
Punkte1 Student 10 5,50 55,00 
Experte 5 13,00 65,00 
Gesamt 15   











a. Gruppenvariable: Gruppe 




8.3.3.  Vergleich Drahtposition 
 




Gruppe N Mittlerer Rang 
Lage1 Student 10 12,20 
Fortgeschrittene 10 12,00 
Experte 5 16,60 
Gesamt 25  




Asymptotische Signifikanz ,470 
a. Kruskal-Wallis-Test 
b. Gruppenvariable: Gruppe 
 
 
8.3.4.  Vergleich Zeit 
 




Gruppe N Mittlerer Rang 
Zeit1 Student 10 19,90 
Fortgeschrittene 10 10,90 
Experte 5 3,40 
Gesamt 25  




Asymptotische Signifikanz ,000 
a. Kruskal-Wallis-Test 
b. Gruppenvariable: Gruppe 
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Gruppe N Mittlerer Rang Rangsumme 
Zeit1 Student 10 14,90 149,00 
Fortgeschrittene 10 6,10 61,00 
Gesamt 20   











a. Gruppenvariable: Gruppe 
b. Nicht für Bindungen korrigiert. 
 
 




Gruppe N Mittlerer Rang Rangsumme 
Zeit1 Student 10 10,50 105,00 
Experte 5 3,00 15,00 
Gesamt 15   











a. Gruppenvariable: Gruppe 









Gruppe N Mittlerer Rang Rangsumme 
Zeit1 Fortgeschrittene 10 10,30 103,00 
Experte 5 3,40 17,00 
Gesamt 15   











a. Gruppenvariable: Gruppe 





8.4. Vergleich Trainingsbeginn-Trainingsende 
8.4.1. deskriptive Statistik 
Ergebnisse Studentengruppe t2 
 Punkte2 Zeit2 Lage2 
N Gültig 10 10 10 
Fehlend 0 0 0 
Mittelwert 12,2000 64,4700 8,9400 
Standardabweichung 2,04396 22,24770 ,97205 
Perzentile 25 11,0000 42,5250 8,6000 
50 12,5000 68,3000 9,0000 
75 14,0000 83,9250 9,7750 
 
Ergebnisse Fortgeschrittenengruppe t2 
 Punkte2 Zeit2 Lage2 
N Gültig 10 10 10 
Fehlend 0 0 0 
Mittelwert 13,2000 49,6300 9,2500 
Standardabweichung 1,03280 11,84559 ,83033 
Perzentile 25 12,0000 40,0750 8,6000 
50 13,0000 49,3500 9,7000 
75 14,0000 56,7250 10,0000 
 
8.4.2. Vergleich Punkte 
 
Vergleich t1-t2 Studenten, Wilcoxon-Test 
Ränge 
 N Mittlerer Rang Rangsumme 
Punkte2 - Punkte1 Negative Ränge 1a 1,00 1,00 
Positive Ränge 9b 6,00 54,00 
Bindungen 0c   
Gesamt 10   
a. Punkte2 < Punkte1 
b. Punkte2 > Punkte1 














b. Basiert auf negativen Rängen. 
 
 
Vergleich t1-t2, Fortgeschrittenengruppe, Wilcoxon-Test 
 
Ränge 
 N Mittlerer Rang Rangsumme 
Punkte2 - Punkte1 Negative Ränge 0a ,00 ,00 
Positive Ränge 10b 5,50 55,00 
Bindungen 0c   
Gesamt 10   
a. Punkte2 < Punkte1 
b. Punkte2 > Punkte1 
c. Punkte2 = Punkte1 














8.4.3. Vergleich Drahtposition 
 
Vergleich t1-t2, Studentengruppe, Wilcoxon-Test 
 
Ränge 
 N Mittlerer Rang Rangsumme 
Lage2 - Lage1 Negative Ränge 2a 3,75 7,50 
Positive Ränge 8b 5,94 47,50 
Bindungen 0c   
Gesamt 10   
a. Lage2 < Lage1 
b. Lage2 > Lage1 
c. Lage2 = Lage1 
Statistik für Testa 






b. Basiert auf negativen Rängen. 
 
Vergleich t1-t2, Fortgeschrittenengruppe, Wilcoxon-Test 
Ränge 
 N Mittlerer Rang Rangsumme 
Lage2 - Lage1 Negative Ränge 0a ,00 ,00 
Positive Ränge 10b 5,50 55,00 
Bindungen 0c   
Gesamt 10   
a. Lage2 < Lage1 
b. Lage2 > Lage1 
c. Lage2 = Lage1 
Statistik für Testa 






b. Basiert auf negativen Rängen. 
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8.4.4. Vergleich Zeit 
 
Vergleich t1-t2, Studentengruppe, Wilcoxon-Test 
Ränge 
 N Mittlerer Rang Rangsumme 
Zeit2 - Zeit1 Negative Ränge 10a 5,50 55,00 
Positive Ränge 0b ,00 ,00 
Bindungen 0c   
Gesamt 10   
a. Zeit2 < Zeit1 
b. Zeit2 > Zeit1 
c. Zeit2 = Zeit1 
Statistik für Testa 






b. Basiert auf positiven Rängen. 
 
Vergleich t1-t2, Fortgeschrittenengruppe, Wilcoxon-Test 
 
Ränge 
 N Mittlerer Rang Rangsumme 
Zeit2 - Zeit1 Negative Ränge 10a 5,50 55,00 
Positive Ränge 0b ,00 ,00 
Bindungen 0c   
Gesamt 10   
a. Zeit2 < Zeit1 
b. Zeit2 > Zeit1 
c. Zeit2 = Zeit1 
Statistik für Testa 













Abbildung 18: Proband 1 
 
 



































Abbildung 19: Proband 3 
 
 


































Abbildung 21: Proband 5 
 
 


































Abbildung 23: Proband 7 
 
 


































Abbildung 25: Proband 9 
 
 





































Abbildung 27:Proband 11 
 
 


































Abbildung 29: Proband 13 
 
 


































Abbildung 31:Proband 15 
 
 


































Abbildung 33: Proband 17 
 
 


































Abbildung 35: Proband 19 
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